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La investigación tuvo como objetivo determinar la intensidad lumínica de las 
lámparas de fotocurado LED en consultorios odontológicos de la ciudad de Piura- 
Perú, 2020. El tipo de investigación es básica, debido a que el estudio se basó en 
resolver un problema de hechos teóricos observables; y el diseño de la 
investigación es Observacional no experimental, porque está basada en la 
observación para describir a la variable en el contexto natural para analizarlos y no 
se manipulará las variables para no obtener cambios en su medición. En el estudio 
se midió 70 lámparas de fotocurado LED. Usando un radiómetro, modelo LM-1, con 
una longitud de onda de 400-500 nm, que mide la intensidad lumínica hasta por 
3500 mw/cm2. Los valores encontrados en la categoría de intensidad media, lo 
presentaron el 48,5 % de las lámparas; seguido de, la intensidad alta en un 22,86 
%, la intensidad baja estuvo presente en el 15,71 % y la intensidad súper alta en 
un 12,86 %. No se encontraron diferencias significativas al correlacionar intensidad 
lumínica y el tiempo de vida útil de la lámpara. Concluyendo que la intensidad 
lumínica de lámpara de fotocurado LED en los consultorios dentales de la ciudad 
de Piura, fue de intensidad media. 
 
Palabras claves: Consultorio odontológico, Luz visible, Ondas electromagnéticas, 












The objective of the research was to determine the light intensity of LED curing lamps 
in dental offices in the city of Piura- Peru, 2020. The type of research is basic, 
because the study was based on solving a problem of observable theoretical facts; 
and the research design is Observational non-experimental, because it is based on 
observation to describe the variable in the natural context to analyze them and the 
variables will not be manipulated so as not to obtain changes in their measurement. 
The study measured 70 LED curing lamps. Using a radiometer, model LM-1, with a 
wavelength of 400-500 nm, which measures the light intensity up to 3500 mw / cm2. 
The values found in the medium intensity category were presented by 48.5% of the 
lamps; followed by high intensity in 22.86%, low intensity was present in 15.71% and 
super high intensity in 12.86%. No significant differences were found when correlating 
light intensity and the useful life of the lamp. Concluding that the light intensity of the 
LED curing lamp in the dental offices of the city of Piura was of medium intensity. 
 
Keywords: Dental office, Visible light, Electromagnetic waves, Intensity, Dental 















En la práctica odontológica se utiliza la lámpara de fotocurado, cumple la función 
de convertir los monómeros a polímeros de los material restauradores fotocurables; 
esto quiere decir que el éxito del material restaurador dependerá también de la 
intensidad de luz que pueda tener la lámpara de fotocurado.1La luz que emite la 
lámpara de fotocurado para los materiales odontológicos emiten una longitud de 
onda en un rango aproximado de 380-515 mm, permitiéndole ser visible al ojo 
humano; Esa longitud de onda es absorbida por los fotoiniciadores presentes en el 
material restaurador, para la conversión de monómero a polímero; de tal forma que 
la intensidad de luz en el  fotocurado es importante en las restauraciones dentales2. 
Al realizar un procedimiento erróneo puede afectar las propiedades físicas, 
químicas y biológicas del material sobre la estructura dentaria, ocasionando 
sensibilidad dentaria, microfiltración y cambio de color en la restauración. De tal 
forma; que los dentistas no están familiarizados con la intensidad lumínica ideal que 
debe tener la lámpara de fotocurado.3  
Cabe resaltar que estudios han demostrado la importancia de tener un equipo como 
el radiómetro; es suficiente medir la intensidad de la luz de lámpara de fotocurado 
para asegurar la polimerización del material.4 La mayoría de los consultorios 
odontológicos emplean lámparas de fotocurado tipo LED; estos tipos de lámparas 
contienen una intensidad de luz que puede llegar a los 1600mW/cm2, pero en 
algunos casos puede llegar a tener una intensidad lumínica aceptable.5  La 
intensidad lumínica de una lámpara de fotocurado se reduce debido a la frecuencia 
de su uso de la lámpara, siendo importante la revisión y el mantenimiento,6 para 
que las lámparas puedan cumplir con los estándares establecidos.7 El tiempo 
idóneo para fotocurar la resina compuesta es midiendo la intensidad de la lámpara 
a un grosor de 2mm en un tiempo de 20 segundos8, no hay distinción de intensidad 
lumínica en las lámparas de fotocurado LED inalámbrica y las alámbricas; la 
diferencias al medir la intensidad de ambas no fue significativa.9 Sin embargo; 
existen estudios donde han mostrado los resultados muy preocupantes sobre la 
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intensidad lumínica de la lámparas de fotocurado LED, encontrando una intensidad 
lumínica con estándares menores11. 
Debido a los resultados encontrados en investigaciones, se ha planteó la siguiente 
interrogante; ¿Cuál es la intensidad lumínica de las lámparas de fotocurado LED 
en los consultorios odontológicos de la ciudad de Piura- Perú, 2020? 
A pesar de las recomendaciones que se han señalado sobre la intensidad lumínica 
de las lámparas de fotocurado en el área de odontología, los consultorios 
odontológicos no contemplan la medición rutinaria o de control de las lámparas de 
fotocurado LED con un equipo adicional como el radiómetro y a diferencia de las 
lámparas QTH, las lámparas LED han proporcionado mayor durabilidad en su uso. 
Es por ello la importancia de verificar la intensidad lumínica que emite la lámpara 
LED, porque a través del tiempo, su uso puede afectar la intensidad lumínica para 
el fotocurado ideal; es necesario verificar la intensidad con la que trabaja cada 
lámpara de fotocurado LED de cada consultorio de la ciudad de Piura para 
asegurarles que están trabajando en buenas condiciones y evitar los riesgos de 
microfiltración en las restauraciones dentales, porque un mal fotocurado puede 
alterar las propiedades físicas, biológicas y químicas del material restaurador. 
Además, de producir sensibilidad dental o cambios de coloración en la restauración. 
El conocer la intensidad lumínica con que trabaja cada lámpara LED ayudará a 
determinar el tiempo de fotocurado ideal para restauraciones con diferente 
profundidad o por lo menos saber si su lámpara está emitiendo una intensidad 
lumínica que cumple con los estándares establecidos para fotocurar 2 mm de resina 
dental. El estudio aportó información al cirujano dentista de cada consultorio 
odontológico acerca de los resultados encontrados en cada una de las lámparas de 
fotocurado que tenían en uso, con la finalidad de que pueda tomar medidas 
preventivas para un plan de mantenimiento preventivo adecuado; Además el 
estudio revaloriza el uso del radiómetro como un instrumento importante para 
garantizar el uso eficiente de las lámparas en los consultorios odontológicos 
El objetivo general de esta investigación fue determinar la intensidad lumínica de 
las lámparas de fotocurado LED en los consultorios odontológicos de la ciudad de 
Piura- Perú, 2020. A partir de este objetivo se establecieron objetivos específicos; 
como: determinar la frecuencia de intensidad lumínica de las lámparas de 
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fotocurado LED en los consultorios odontológicos de la ciudad de Piura- Perú, 2020 
y determinar la intensidad lumínica de las lámparas de fotocurado LED en los 



























II. MARCO TEÓRICO 
Con la evolución e innovación de los equipos odontológicos, en los últimos años se 
han realizado estudios sobre el estado de las lámparas de fotocurado, mostrando 
resultados alarmantes. Resultados como estos deben ser informados a la 
comunidad odontológica para que puedan tomar acciones necesarias que les 
permita asegurar el éxito en las restauraciones dentales; estudios como: 
Bansal et al 4 (2019) en India; la investigación tuvo como la evaluación de la eficacia 
y el mantenimiento de las unidades de fotopolimerización en los consultorios 
dentales de Punjab: una encuesta clínica. El estudio se realizó en mil unidades de 
fotocurado tipo LED (diodo emisor de luz) y tipo QTH (cuarzo tungsteno halógeno); 
de tal manera que la intensidad se dividió en tres grupos, los cuales fueron: <300 
mW/cm2, 301- 400 mW/cm2 y >401 mW/ cm2. El radiómetro utilizado fue Cure Rite® 
(Dentsply). En los resultados se demostró que el 75,8% usan lámparas de 
fotocurado tipo LED mientras que el 24,2% utilizan QTH. El 36,6% de las lámparas 
registraron intensidad lumínica por debajo de los 300 mW/ cm2 y el 17,4% registran 
la intensidad 301- 400 mW/ cm2 mientras que el 46% tienen una intensidad mayor 
de 400 mW/cm2. Concluyendo que, se debe acceder a un radiómetro para 
comprobar regularmente la intensidad lumínica de la lámpara de fotocurado.  
Mahmood et al5 (2019) en Iraq; la investigación tuvo como objetivo evaluar las 
unidades de fotopolimerización y el conocimiento del dentista sobre técnicas de 
fotopolimerización en clínicas dentales gubernamentales de Sulaimani.  El estudio 
se realizó en noventa y cuatro Lámparas de fotocurado (91,5% LED y 8.5% QTH). 
Utilizo un radiómetro de la marca COXO (Serie: P07237, CO04026). Clasificó la 
intensidad lumínica de acuerdo a la sugerencia del equipo medidor 500-800 
mW/cm2 (intensidad lumínica recomendada) y 300-500 mW/cm2 (debería 
asegurarse que el material este fotocurado). Los resultados encontrados fueron que 
el 71,27% de las lámparas tenían una intensidad lumínica mayor a 500 mW/cm2. 
Concluyendo que la mayoría de las lámparas de fotocurado tenían una intensidad 
lumínica aceptable. 
Forghani et al6 (2019) en Irán; la investigación tuvo como objetivo evaluar la 
intensidad lumínica de las lámparas LED en las clínicas privadas en Teherán. El 
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estudio se realizó en 320 lámparas de fotocurado; utilizó un radiómetro para medir 
la intensidad lumínica de la lámpara, pero no indica el nombre del dispositivo. Para 
medir la intensidad lumínica de la lámpara se consideró el siguiente protocolo: 
encender la lámpara durante un minuto y posterior a ello midió la intensidad 3 
veces. Los resultados encontrados fueron intensidad lumínica máxima encontrada 
1000 mW/ cm2, intensidad mínima encontrada 100 mW/ cm2.  El 25% de las 
lámparas LED están por debajo de los 260 mW/ cm2, el 50% por debajo de los 370 
mW/cm2, el 75% por debajo de los 550 mW/cm2 y el 5% estaba por encima de los 
800 mW/cm2. Además; la relación encontrada entre la intensidad lumínica y la edad 
clínica de uso fue estadísticamente significativa (p= 0.001) (usó coeficiente de 
correlación de Spearman).   
Cornejo et al7 (2019) en Chile; la investigación tuvo como objetivo evaluar la 
intensidad de una muestra de halógeno de tungsteno y las unidades de fotocurado 
LED utilizadas en el servicio de salud público y privado. Se tomó en cuenta 507 
lámparas de fotocurado (107 QTH y 400 LED), utilizaron 2 tipos de radiómetros: 
Bluephase Meter® (Ivoclar-VivadentTM) para las lámparas LED y Coltolux® 
(ColténeTM) para las lámparas QTH.  Los resultados encontrados fueron: 
intensidades menores a 300 mW/cm2 en el 1% de lámparas QTH y el 20% para 
lámparas LED, intensidades mayores a 300 mW/cm2 en el 99% de QTH y el 80% 
de lámparas LED, para intensidades menores a 1000 mW/cm2 en el 31% de 
lámparas QTH y el 85,25% en lámparas LED, para intensidades mayores a 1000 
mW/cm2 en el 68,2% de lámparas QTH y el 14,75% en lámparas LED. Concluyeron 
que el 85% de todas las lámparas alcanzaban por lo menos los 300mW/cm2 y el 
20% alcanzaba los 1000 mW/cm2. 
Baharan et al8 (2018) en Ira; la investigación tuvo como objetivo medir la intensidad 
lumínica de las lámparas de fotocurado utilizadas en los consultorios odontológicos 
de Qazvin. Estudiaron 95 lámparas de fotocurado y utilizaron un radiómetro análogo 
DigiRate (MONITEX) para medir la intensidad lumínica en lámparas de fotocurado 
LED y QTH, el radiómetro considera que intensidades menores a 300 mW/cm2 son 
consideradas inaceptables y las intensidades menores a 200 mW/cm2 son 
consideradas inusables.  Los resultados encontrados fueron: intensidad lumínica 
inaceptable entre 200-299 mW/cm2 se encontró en el 2,9% de lámparas QTH y el 
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6,6% en lámparas LED, intensidades lumínicas aceptables entre 300-500 mW/cm2 
en el 44,1% de lámparas QTH y el 13,1% para lámparas LED y las intensidades 
lumínicas mayores e iguales a 500 mW/cm2 se encontró en un 52.9% de lámparas 
QTH y el 80,3% en lámparas LED. Se decubre una relación negativa entre la 
intensidad lumínica de la lámpara y la edad clínica de ella (Pearson). Concluyendo 
que la intensidad lumínica de las lámparas de curado de los consultorios 
odontológicos de Qazvin fue aceptable. 
Lee et al9 (2018) en Malasia; la investigación tuvo como objetivo evaluar las 
lámparas de fotocurado utilizadas en clínicas dentales de una universidad de 
Malasia. El estudio utilizó 88 lámparas de fotocurado LED (58 inalámbricas y 30 
con cable), utilizaron el radiómetro CureRite (Dentsply). La evaluación de la 
intensidad lumínica se clasificó en tres grupos: grupo 1: ≥ 1000 mW/cm2, grupo 2: 
701-999 mW/cm2, grupo 3: ≤ 700 mW/cm2. El 77,7% tenían una intensidad lumínica 
≥ 1000 mW/cm2 y el 14,77% tenían una intensidad lumínica entre 701-999 mW/cm2 
y el 7,9% tenía intensidad lumínica <700 mW/cm2. La intensidad lumínica media 
encontrada fue de 1198,03 mW/cm2 para las lámparas LED con cable y para las 
inalámbricas la media fue de 1457,03 mW/cm2 demostrando que la intensidad 
lumínica LED inalámbrica fue mayor a las LED con cable (prueba t). Demostrando 
que las lámparas LED inalámbricas tienen mejor rendimiento que las de cableado. 
Hani et al10 (2018) en Arabia; la investigación tuvo como objetivo investigar la 
eficiencia de las lámparas de fotocurado en una escuela dental gubernamental. El 
estudio se realizó en 166 lámparas de fotocurado. Utilizaron el radiómetro digital 
Bluephase Meter II (Ivoclar Vivadent inc.) que mide la intensidad lumínica en 
mW/cm2, la lectura de las de las unidades se tomaron tres veces para obtener el 
resultado final. Los resultados demostraron que el 9,4% de las lámparas producían 
intensidades superiores a 1200 mW/cm2 y el 7,6% mostraron intensidades 
inferiores a 600 mW/cm2, quedando un rango de 53% en una intensidad lumínica 
entre 600-1200 mW/cm2. Concluyendo que la mayoría de las lámparas de 
fotocurado mantienen una intensidad lumínica aceptable, pero recomiendan el uso 
del radiómetro para la verificación de la intensidad. 
 Ribeiro et al11 (2016) en Brasil; la investigación tuvo como objetivo evaluar las 
lámparas de fotocurado utilizados en clínicas de la ciudad de Recife y el 
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mantenimiento realizado en los dispositivos. El estudio se realizó con 30 lámparas 
de fotocurado de luz halógena, el radiómetro utilizado fue Demetron® (Kerr) para 
lámparas LED. Las lámparas se activaron tres veces en un periodo de 60 segundos 
(180 segundos en total) con intervalos de 10 segundos cada toma. La finalidad de 
estas tres tomas fue para estandarizar la temperatura de la lámpara, tomando la 
última medición para establecer la cuantificación de todas las lámparas. Los 
resultados encontrados fueron que el 16,6% tenían una intensidad lumínica de 50 
– 99 mW/cm2, el 56,6% presento una intensidad lumínica de 100 – 199 mW/cm2 y 
el 26,6% obtuvo una intensidad lumínica de 200 – 299mW/cm2. Concluyendo que 
existe una situación preocupante debido a que las lámparas de fotocurado que se 
utilizaron mostraron una intensidad lumínica menor a la permitida. 
Madhusudhana et al12 (2016) en India; la investigación tuvo como objetivo examinar 
la salida de las lámparas de curado y los factores relacionados en los consultorios 
dentales privados en el área urbana de Nellore. La intensidad lumínica fue medida 
en dos tipos de lámparas QTH (Halógeno de tungsteno) y LED (diodo emisor de 
luz), 84 LED y 16 QTH. El radiómetro digital utilizado fue Bluephase Meter (Ivoclar 
Vivadent). Para las lámparas QTH, la intensidad lumínica se midió en tres intervalos 
consecutivos durante 20 segundos con 1 segundo de tiempo interrumpido y para 
las lámparas LED se realizaron tres tomas y se obtuvieron los valores promedios.  
La intensidad lumínica se clasificó en 3 grupos: menos de 400 mW/cm2 (intensidad 
inadecuada), 400- 850 mW/ cm2 (intensidad marginal), 850- 1000 mW/cm2 
(intensidad adecuada). El 25% de las lámparas tenían una intensidad adecuada 
siendo (18,7% eran tipo QTH y el 26,1% tipo LED), el 57% mantenían una 
intensidad marginal (60,7% LED y el 37.5 QTH) y el 18% presentó una intensidad 
lumínica inadecuada (13,1 LED y 43.75 %QTH). La distribución entre la intensidad 
lumínica de la lámpara y la distribución de la edad indicaron una reducción en la 
intensidad adecuada al aumentar la edad clínica. El análisis de regresión lineal 
confirmo una correlación negativa entre la edad de las lámparas y la intensidad 
lumínica r= -0,433).  Concluyendo que el 57% de las lámparas de fotocurado 




Para el  trabajo se tomó en cuenta las teorías relacionadas al tema para defender 
el fundamento científico de la investigación, se revela que las lámparas de 
fotocurado son utilizadas en el área de odontología y tienen como función 
endurecer materiales de reconstrucción que están fabricados a base de resina 
compuesta; 13 existen varios tipos de lámparas de fotocurado, entre ellas tenemos: 
lámparas halógenas convencionales; estas contiene un filtro de 100 nm que oscila 
una longitud de onda entre los 400 y 500 nm, su espectro de luz ocasiona la 
reacción del fotoiniciador, estas lámparas producen luz blanca para la longitud de 
la onda que esta debe ser filtrada, disponen de un sistemas de ventilación para 
mantener la temperatura, la ventaja es que su costo es bajo, la  desventaja es que 
es de baja eficiencia, sus bulbos lumínicos emisores tienen poca durabilidad.14  
Otro tipo de lámparas es la lámpara halógena de cuarzo de tungsteno (QTH); este 
tipo de lámpara permite polimerizar todos los materiales de resina y su principal 
salida es la energía infrarroja que genera alto calor utilizando filtros que reducen el 
calor a través de las estructuras orales, las bombillas tienen una vida limitada 
alrededor de los 40-100 horas, esta luz esta filtrada aproximadamente entre 390 
nm a 500 nm de tal forma que puede polimerizar las resinas, el filtro acumula polvo 
lo que puede alterar las longitudes de las ondas que se transmiten y las puntas de 
su haz de luz son estrechas, ya que por este motivo requieran múltiples ciclos de 
polimerización en restauraciones extensas15-16. 
 Las lámparas de plasma tienen una longitud de onda aproximada de 450 – 500 nm 
y genera intensidad lumínica entre 1450 – 1600 mW/cm2, generando una rápida 
polimerización del material, pero también generan bastante calor. Las lámparas por 
emisión de laser de Argón, tienen una longitud de onda de 476 nm, por lo tanto, 
algunos fotoiniciadores no llegan a activarse y forman cadenas moleculares 
inestables perjudicando la polimerización del material restaurador19. 
También; se halla en el mercado las lámparas de dióxido emisores de luz (LED); 
estas lámparas pueden llegar a intensidades lumínicas súper alta, que pueden 
generar el aumento de la temperatura intrapulpar en los dientes, también existe una 
combinación de diodos que emiten radiación en la longitud de la onda cuando actúa 
sobre el voltaje, este voltaje necesita baterías recargables o pilas siendo así que 
existen dispositivos inalámbricos, otra característica que tiene que tiene este 
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dispositivo es que se pueden encontrar intensidades lumínicas variables desde los 
900 a 1600  mW/cm2 17-18, la ventaja es que no requieren filtros  como la luz 
halógena y por lo tanto no necesitan mantenimiento para la bombilla ni ventilación.19  
Al iniciar una polimerización es importante saber que existen distintas fuentes e 
intensidades de luz y las características que se tienen que tomar en cuenta en la 
potencia lumínica es la intensidad lumínica con la que cuenta la lámpara la 
profundidad de fotocurado que se quiere lograr.20  
En el fotocurado de las resinas dentales encontramos la contracción volumétrica de 
1,5 a 5% desarrollándose un esfuerzo interno; produciendo la interferencia diente 
restauración y ocasionando espacios en los márgenes, decoloración marginal y 
sensibilidad postoperatoria, esta contracción de polimerización también está 
relacionada con intensidades lumínicas altas, es por eso necesario empezar con 
un aumento progresivo en la polimerización (modo rampa).21 
En el proceso de la polimerización, los monómeros hacen conexión entre ellos, 
formando múltiples cadenas poliméricas y esto se debe al iniciador fotosensible 
como la camforquinona, todo este proceso de conversión pasa por cuatro etapas22:  
La primera etapa es la de activación, aquí el fotoiniciador (camforquinona), necesita 
una longitud de onda de aproximadamente 380 – 515 nm; la segunda etapa es la 
de iniciación, produciendo la liberación de radicales libres que le permite formar 
cadenas de monómeros; en la tercera etapa llamada propagación es debido a que 
la reacción sigue continuando con diversas moléculas de monómeros para formar 
cadenas poliméricas y la última etapa; la terminación de la polimerización es el 
resultado de la formación de una cadena larga de polimerización22.  
 Para producir la activación de los fotoiniciadores, la luz que emite las lámparas de 
fotocurado deben tener una longitud de onda entre los 380 – 515 nm; esta longitud 
de onda es la forma de como viaja la energía que produce una luz y esta energía 
solo puede ser visible a través del ojo humano cuando tiene un rango de 380 – 780 
nm apropiadamente y para producir una misma cantidad de longitud de onda, es 
necesario contar con una intensidad lumínica23.  
También; existen dos procesos importantes en el proceso de la polimerización; la 
primera es, la reacción de luz; ocurre cuando la luz de la lámpara está activada y 
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penetra el material de restauración, y la segunda; es la reacción a la oscuridad; esta 
se produce al momento de apagarse la lámpara o cuando se retira de la estructura 
dental y dura aproximadamente 24 horas23.  
Al fotocurar la resina compuesta, esta pasa por tres fases: la primera fase se 
denomina pre-gel; ya que es el inicio de la fotopolimerización del material que se 
va a emplear; la segunda fase, se llama Punto gel presentando una reacción de la 
polimerización donde se forman macromoléculas y se convierten en un material 
sólido; y la última fase de denomina post-gel, es cuando el material llega a su grado 
de rigidez y continúa el proceso de polimerización debido a la reacción a la 
oscuridad22.  
La resina compuesta puede sufrir durante su proceso de polimerización tensión de 
contracción, es por ello que las lámparas traen modos de fotocurado como la 
continua o discontinua (rampa o pulsado); el modo continuo, la intensidad de la luz 
viaja uniformemente; el modo rampa, la intensidad de la luz aumenta en forma 
progresiva y el modo pulsado, la intensidad de la luz, la intensidad de a luz viaja 
uniformemente pero con periodos cortos de apagado; se dice que si se reduce la 
intensidad se puede alargar la fase pre gel pero también puede generar una 
reducción de fotocurado al final de la restauración y para no producir esto es 
necesario tener una intensidad lumínica aceptable que le permita reducir la tensión 
de contracción y a la vez producir el fotocurado al final de la restauración23. 
Existen factores que intervienen en la polimerización, como la Intensidad 
insuficiente en las unidades de fotoactivación del material que han presentado de 
300-400 mW/cm2.23 otro factor que presenta es la longitud de onda que necesita 
los fotoiniciadores.20 El tiempo es otro factor a considerar, es necesario aumentar 
el tiempo de fotocurado en las resinas compuestas de color oscuro para que la 
intensidad de la luz llegue a la profundidad de la restauración.24 
 La temperatura de la resina compuesta también influye en el tiempo de fotocurado, 
con resinas precalentadas el fotocurado será en menor tiempo y el fotocurado se 
obtendrá mayor rapidez. Existen diferentes tipos de fotoiniciadores que absorben 
diferentes longitudes de onda, una de ellas es la Camforquinona y absorbe una 
longitud de onda entre 450 – 490 nm, la Dicetona absorbe una longitud de onda 
entre 420 – 470 nm, la Fenilpropandiona absorbe una longitud de onda de 380 – 
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450nm, la Leucerina TPO absorbe una longitud de onda de 350 – 430 nm y la 
Ivocerina absorben una longitud de onda entre los 400 – 460nm, por eso la 
importancia de que la lámpara viaje una intensidad necesaria para que la longitud 
de onda que viaja al activarse la lámpara sea siempre constante.25-27  
La medición de la intensidad lumínica es a través de radiómetros es importante 
debido a que es imposible determinarlo visualmente, es ilógico controlar la 
intensidad por el color azul que emite la lámpara, cada radiómetro tiene 
especificaciones muy diferentes, se recomienda medir la intensidad con un 
radiómetro de acuerdo al tipo de lámpara, cada radiómetro tiene especificaciones 
diferentes para su uso e interpretación.28,29 Por ejemplo; el radiómetro CL, solo mide 
longitud de onda, posee 10 diodos: 3 rojos, 4 amarillos y 3 verdes, el rojo mide 
intensidad de luz insuficiente, el amarillo intensidad suficiente y el verde intensidad 
buena a muy buena.  
El radiómetro Demetron®, mide la intensidad de luz de 0 a 1.000mw/cm2, su 
interpretación es la siguiente: la lámpara no debe ser utilizada si el radiómetro indica 
una intensidad inferior a 200mw/cm2, los valores entre 200 – 300mw/cm2 
incrementar el tiempo de fotocurado, intensidad mayor de 300 mw/cm2 energía 
suficiente. El radiómetro Sure Cure Test, mide la potencia en una escala de 0 – 99 
y su interpretación de la intensidad está en alto, medio y bajo.  Es necesario 
mencionar que ningún radiómetro es fiable debido a que la medición está basada 
en un espacio de 0 mm en el fotocurado.27 El interés de medir la intensidad de la 
luz con la distancia propuesta es relacionarlo con la ley del cuadrado inverso, 
debido a que la superficie se proyecta por una luz puntiforme, la intensidad de esa 
luz es debidamente proporcional al cuadrado de la distancia respecto al foco de 
luz.30 
Las recomendaciones que tiene que tener en cuenta el operador para el uso de una 
lámpara de fotocurado, son: usar protección ocular (paciente- odontólogo) ya que 
puede ocasionar lesiones corneales, evitar los traumas innecesarios a la pulpa ya 
que puede ocasionar irritación,31 no usar en pacientes que utilizan marcapaso 
artificial, personas operadas de cataratas ya que son sensibles a la luz, pacientes 
que indiquen reacciones fotobiológicas o que tomen medicamentos 
fotosensibilizadores, use el tiempo adecuado para la exposición del material que se 
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va a fotocurar y proteja la mucosa oral de la luz con una gasa para no producir un 
daño con la temperatura.32  
Es de suma importancia que al realizar el fotocurado la luz debería usarse 


























3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es básica, debido a que el estudio se basó en resolver un 
problema de hechos teóricos observables.34 En este caso la investigación busca la 
intensidad lumínica de las lámparas de fotocurado que existen en el consultorio 
dental de la ciudad de Piura. 
Diseño de la investigación es Observacional no experimental, porque está basada 
en la observación para describir a la variable en el contexto natural para analizarlos 
y no se manipulará las variables para no obtener cambios en su medición.35 Es de 
corte transversal debido a que los datos recopilados se harán en un tiempo 
determinado.36 y de tipo descriptivo porque el investigador observa describe y 
fundamenta los aspectos sin manipulación de variables.37 
3.2. Variables y operacionalización  
Intensidad lumínica de las lámparas de fotocurado LED; es una variable cualitativa 
ordinal, esta variable se define como la porción de luz que emite la lámpara de 
fotocurado a través de su fibra optica2, la intensidad será medida a través de un 
radiómetro digital LM-1(Woodpecker®) este radiómetro digital es apto para medir la 
intensidad lumínica de lámparas LED en una categoría de 0 a 3500 mW/cm2, en un 
margen de +- 10%. El radiómetro utilizado clasifica la intensidad lumínica en tres 
grupos: intensidad baja (< 300mW/cm2), intensidad media (300 – 800mW/cm2), 
intensidad alta (800 – 1200mW/cm2) e intensidad super alta (1200mW/cm2). 
Edad clínica; es una covariable cuantitativa de razón; que se define como el tiempo 
de uso clínico valorado en horas. La edad clínica se determinó mediante la 
información obtenida basado en tiempo de uso (en términos de años) por 52 (número 
de semanas en un año) por número de días hábiles del consultorio en una semana 
por número total de procedimientos que utilizan la lámpara durante el día por los 






3.3. Población, muestra y muestreo 
La población estuvo conformada por las 77 lámparas de fotocurado de los 63 
consultorios odontológicos que se encuentran registrados en la dirección regional 
de salud (DIRESA) de la ciudad de Piura.  
Los criterios de inclusión de esta investigación fueron; lámparas de fotocurado tipo 
LED, que tuvieran uso clínico en el consultorio odontológico de la ciudad de Piura 
registrados en la dirección regional de salud y las lámparas accesibles para el 
estudio.  
Los criterios de exclusión de esta investigación fueron; lámparas de fotocurado tipo 
LED con filtro roto, lámparas de fotocurado de consultorios odontológicos que hayan 
obtenido el permiso de funcionamiento, después de haber obtenido la información 
con la DIRESA y lámparas de fotocurado que están siendo utilizadas en consultorios 
odontológicos pero registrados dentro de un establecimiento de salud tipo clínica.   
La muestra estuvo finalmente constituida por 70 lámparas de fotocurado que 
ejecutan con los criterios de selección, el tipo de muestreo utilizado es de tipo no 
probabilístico por conveniencia debido a que se trabajó con casi la totalidad de la 
población. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica usada en esta investigación fue la observación y el instrumento utilizado 
para medir la intensidad lumínica de las lámparas fue el radiómetro de la marca 
Woodpecker®, modelo LM-1 (medidor de luz LED) para luces con una longitud de 
onda entre 400-500 nm, este equipo mide la intensidad de luz hasta 3500 mW/cm2, 
con una tolerancia de +- 10%. La interpretación que otorga el equipo lo divide en 
niveles: por debajo de los 400 mw/cm2 indicando bajo rendimiento, 400 a 800 mw/cm2 
indica intensidad media para determinar el tiempo de curado ideal, 800 a 1200 
mw/cm2 es de intensidad alta, recomendado para un tiempo de curado ideal, por 
encima de los 1200 mw/cm2 es intensidad superalta e indica alto rendimiento, ideal 
para reducir el tiempo de curado. El radiómetro tiene un censor infrarrojo de precisión 
digital, detecta bombillas débiles o con excesivo calor que puede causar daño en los 
dientes. Para asegurar que el equipo está calibrado se obtuvo un radiómetro nuevo 
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y por cada medida de intensidad lumínica de la lámpara se aseguró que contara con 
baterías nuevas y que el marcador en encendido este en cero. 
Para asegurar un buen registro de la intensidad lumínica de las lámparas, la 
investigadora fue calibrada sobre el uso del radiómetro por un especialista en 
estética dental, quién está familiarizado con el uso de las lámparas de fotocurado La 
calibración con el especialista tuvo una etapa preoperatoria, donde la investigadora 
hace una revisión del marco teórico de lo que desea abordar. Luego; la investigadora 
recibió una formación teórica – práctica con el especialista sobre el proceso de 
polimerización, tipos de lámpara, luz que emiten las lámparas de fotocurado, la 
importancia de medir la intensidad de luz y el uso del radiómetro en la medición de 
la intensidad lumínica de la lámpara. Se desarrolló una prueba piloto con 10 lámparas 
de fotocurado que no formaron parte de la muestra, para la observación individual 
del investigador y el especialista (observadores). El nivel de concordancia entre la 
investigadora y el especialista, fue utilizando una prueba estadística como el 
coeficiente intraclase basado en un modelo de análisis de varianza (ANOVA), 
resultando un nivel de concordancia interobservador de 0.99, con una valoración casi 
perfecto. 
Para la recopilación de los datos se elaboró una ficha de registro de información 
sobre el tiempo de vida que tiene la lámpara y el registro de intensidad lumínica 
obtenida con el radiómetro. 
3.5. Procedimientos  
Para el desarrollo de la investigación se solicitó una carta de presentación como 
investigadora, al director de escuela de estomatología de la Universidad César 
Vallejo filial Piura (Anexo 8). También se solicitó un permiso por escrito a los dueños 
o representantes de cada consultorio odontológico, con la finalidad de acceder a las 
lámparas de fotocurado tipo LED que tienen en uso para su revisión, indicando 
también los objetivos de la investigación (Anexo 9).  
El protocolo que se determinó para la medición de la intensidad lumínica de la 
lámpara de fotocurado; estaba centrado en; que la lámpara de fotocurado se 
encuentre cargada, la lámpara tiene que estar encendida y después de un minuto 
proyectar la luz con el sensor del radiómetro durante 20 segundos con el fin de medir 
la intensidad lumínica por mW/cm2. La medición de la intensidad fue de tres veces 
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por cada lámpara con intervalos de 10 segundos para estandarizar la temperatura 
de la lámpara y registrar el último valor12-15, al encender el radiómetro se aseguró 
que el sensor esté libre de su tapa y la pantalla en cero, se colocó la fibra óptica de 
la lámpara directamente y en forma perpendicular la luz proyectaba sobre el sensor. 
Finalmente; se registró los valores obtenidos en la ficha de recolección de datos y se 
incorporó la edad clínica de la lámpara desde su adquisición mediante la siguiente 
formula: tiempo de uso (en términos de años) X 52 (número de semanas en un año) 
X número de días hábiles del consultorio en una semana X número total de 
procedimientos con el uso la lámpara durante el día X los segundos de exposición y 
el promedio de la lámpara en cada procedimiento.6,8 Los datos obtenidos fueron 
colocados en una ficha de elaboración propia, para el orden y sistematización de los 
resultados (Anexo 4). 
3.6. Método de análisis de datos 
Se utilizó estadística descriptiva basada en frecuencia y porcentaje con la finalidad 
de obtener una información rápida y simplificada utilizando el Statistical Package for 
the Social Sciences (Stata 15) para determinar la intensidad lumínica de las lámparas 
de fotocurado de la ciudad de Piura. Así mismo, se utilizó la estadística inferencial 
para determinar la correlación de las variables cuantitativas (intensidad lumínica y 
tiempo de uso), previo a ello se determinó la distribución normal, mediante la prueba 
de Kolmogororov-Smirnov (muestra mayor igual a 35) los datos no presentan 
normalidad (Anexo 12). Se procedió a realizar la prueba de correlación de Spearman. 
3.7. Aspectos éticos 
La ética proporciona el correcto accionar del ser humano, por lo tanto, tiene que 
velar las acciones de este en el desarrollo de una investigación científica, desde su 
inicio hasta su publicación y para ello debe cumplir con principios éticos como: 
justicia, autonomía, honestidad, respeto, responsabilidad, integridad y 
beneficencia.38,39 Se visitó los consultorios odontológicos de la ciudad de Piura, 
para la revisión de la intensidad lumínica de las lámparas de fotocurado que están 
en uso. Los dueños o representantes de los establecimientos no fueron obligados 
ni coaccionados para participar en el desarrollo de la investigación. Además, se 
solicitó el permiso correspondiente para revisar las lámparas de fotocurado a cada 
dueño o representante del consultorio, mediante una solicitud impresa (Anexo 9).  
17 
 
La participación en la investigación está reflejada mediante la firma del dueño o 
representante del consultorio sobre la ficha de recolección de datos (Anexo 4). Los 
datos obtenidos en la investigación sobre la intensidad lumínica de cada lámpara, 
son veraces y registrados en la ficha Excel (Anexo 12) para su codificación, 
manteniendo el anonimato sobre de donde se extrajo cada información. Finalmente, 
se les otorgó un afiche informativo sobre la intensidad lumínica ideal para los 
























Tabla 1. Intensidad lumínica de las lámparas de fotocurado LED en los 




N Media (DE) Mínimo  Máximo 
Baja: < 400 11 265,91(80,06) 150 375 
 
Media:400-800 
34 589,56(130,80) 400 800 
Alta:>800-1200 16 1040,63(96,56) 925 1175 
super alta: >1200 9 1650(355,76) 1300 2575 
Total:  70 778,14(447,54) 150 2575 
Fuente: Bases de datos del autor 
En la tabla 1, se observa que los valores encontrados de la intensidad lumínica de 
las lámparas de fotocurado LED en los consultorios odontológicos de la ciudad de 
Piura- Perú se obtuvo un valor promedio de 778,14 mW/cm2 con una desviación 
estándar de 447,54. En la categoría baja; se obtuvo una media de 265,91 mW/cm2 
con una desviación estándar de 80,06. En la categoría media; se obtuvo una media 
de 589,56 mW/cm2 con una desviación estándar de 130,80. En la categoría alta; 
1040,63 mW/cm2 con una desviación estándar de 96,56. En la categoría súper alta; 









Tabla 2. Frecuencia de Intensidad lumínica de las lámparas de fotocurado LED en 





Baja: < 400 11 15,71 
Media:400-800 34 48,57 
Alta:>800-1200 16 22,86 
Super alta: >1200 9 12,86 
Total:  70 100 
Fuente: Bases de datos del autor 
 
En la tabla 2; se observa la frecuencia de intensidad lumínica de las lámparas de 
fotocurado LED en los consultorios odontológicos de la ciudad de Piura- Perú, la 
categoría que presenta mayor porcentaje con 48,5 % (34) es la intensidad media, 
seguido por la intensidad alta en un 22,86 % (16), el 15,71 % (11) de las lámparas 
presenta una intensidad baja, siendo el grupo de lámparas con intensidad súper 












Tabla 3: Correlación entre la Intensidad lumínica de las lámparas de fotocurado 
LED en los consultorios odontológicos y el tiempo de uso. 
 






     -0,23* 
 
0,058* 
Tiempo de uso 
(horas) 
                       *Rho de Spearman.  
                         **Nivel de significativa: 0.05 
 
 
Los resultados encontrados en la tabla 3, aprecian el grado de correlación entre la 
intensidad lumínica las lámparas de fotocurado LED en los consultorios 
odontológicos y el tiempo de uso por el Rho de Spearman ρ= -0,23 esto significa 
que se encontró una baja correlación inversa entre las variables de estudio con un 
nivel de significación estadística p > 0,05; es decir, no existe asociación 
















Los materiales de restauración estéticos y polimerizables se han convertido en los 
más usuales en la odontología y el rendimiento de estos materiales de restauración 
dependerán de su polimerización.23 Las lámparas LED pueden contener intensidad 
lumínica súper alta y varía desde 900 a 1600 mW/cm2. A pesar de ser 
inalambricas17-18, otra de las ventajas que presenta es que este tipo de lámparas 
no requieren filtros, como la lámpara de luz halógena (QTH) y por lo tanto no 
requieren mantenimiento para la bombilla ni ventilación.19  
Al evaluar la intensidad lumínica de las lámparas de tipo LED en los consultorios 
odontológicos de Piura- Perú 2020. Se encontró que el valor promedio fue de 
778,14 mW/cm2. Estos resultados son satisfactorios debido a que la intensidad de 
esa luz es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia respecto al foco 
de luz30 y permita generar un buen fotocurado a profundidad.8,20 
Para determinar la frecuencia  de intensidad lumínica de las lámparas de fotocurado 
LED en los consultorios odontológicos de la ciudad de Piura- Perú, se consideró la 
categoría que contiene el radiómetro de la marca Woodpecker®, modelo LM-1 
(medidor de luz LED) para luces con una longitud de onda entre 400 a 500 nm, este 
equipo mide la intensidad de luz en mW/cm2, con una tolerancia de +- 10% y la 
categoría señalada en el equipo fue: intensidad baja cuando era < 400 mW/cm2, 
intensidad media cuando estaba en el rango de 400-800 mW/cm2, intensidad alta 
cuando oscilaba en >800-1200 mW/cm2 y super alta cuando la intensidad era 
>1200 mW/cm2; encontrándose en un porcentaje de 48,5 %  de un total de 70 
lámparas en una intensidad de 400 – 800 mW/cm2. Estos resultados son similares 
a los de Bansal et al4, ellos obtuvieron que el 46% de las lámparas tenían una 
intensidad lumínica superior a 400 mW/cm2, a pesar que utilizo una marca de 
radiómetro diferente, ellos utilizaron el Cure Rite® (Dentsply) pero el instrumento 
era capaz de medir longitud de onda de 440 – 500 nm, similar al que se utilizó en 
esta investigación. Comparado con los resultados de Mahmood et al5; los 
resultados de esta investigación están en la categoría de aceptables, de tal forma 
que la intensidad lumínica estaba entre 500-800 mW/cm2 era una intensidad 
lumínica ideal; pero, si la intensidad lumínica estaba entre 300-500 mW/cm2, el 
operador debería asegurarse que el material este fotocurado; demostrando que 
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solo el 71,27% de las lámparas de fotocurado tenían una intensidad lumínica 
aceptable, porque registraron valores mayor a  500 mW/cm2. Madhusudhana et 
al12; encontraron que el 57% de las lámparas de fotocurado mantenían un rango de 
intensidad lumínica entre 400- 850 mW/ cm2   y que solo el 60,7% eran tipo LED, 
mostrando similitud con los resultados encontrados en esta investigación.  
Según la normativa ISO 4049 es necesario una intensidad de 400 mW/cm2 y una 
longitud de onda de 400-515 nm para realizar el fotocurado de una material a  una 
profundidad mínima de 1.5mm,28. En la investigación se encontró una intensidad 
lumínica baja < 400 mW/cm2 en un 15,71 %, resultados muy diferentes a los 
encontrados por Forghani et al6; ellos identificaron que el 50% de las lámparas 
utilizadas en las clínicas privadas tenían menos de 370 mW/cm2 y Ribeiro et al11; 
no encontraron intensidad lumínica igual o mayor a lo permitida, todas las 30 
lámparas  presentaron valores menores a 299 mW/cm2 de intensidad lumínica. 
Cabe señalar que cuando la intensidad lumínica disminuye, la resistencia 
compresiva de los materiales se ve afectado también y puede alterar en los 
materiales de restauración sus propiedades físicas.9 En esta investigación los 
resultados encontrados en un rango de 800 a 1200 mW/cm2 fueron catalogados 
como intensidad lumínica alta para el 22,86% de las lámparas y la súper alta con 
más de 1200 mW/cm2 para un 12,86 % de las lámparas revisadas. Lee et al9, 
encontró resultados diferentes donde el 77% de las lámparas revisadas tuvieron 
intensidad lumínica media de 1198,03 mW/cm2; esto quiere decir que, 
probablemente el diseño de fabricación de las lámparas de fotocurado son 
totalmente diferentes a las nuestras o que la mayoría de esas lámparas fueron 
nuevas. 
La durabilidad que puede tener la lámpara LED es hasta de diez mil horas6 y al 
transcurrir el tiempo la intensidad de luz que pudo tener en un inicio disminuye en 
relación al tiempo y no se puede identificar la variabilidad a simple vista.4 Ante esto 
al querer relacionar los resultados sobre la intensidad lumínica de las lámparas 
revisadas y el tiempo de vida útil, se encontró que no hubo relación entre ambos; 
esto se debe probablemente a que el tiempo utilizado no era tan significativo para 
encontrar esa relación, ya que el año promedio de uso encontrado en las lámparas 
de la ciudad de Piura fue de 3,77 años; en cambio para Forghani et al6, encontraron 
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una relación significativa y es que el año promedio en uso encontrados en su 
investigación fue de 6,76 años y para  Baharan et al8 los resultados fueron similares 
a esta investigación y una vez más se afirma que el tiempo de uso tiene que ser 
considerables para que exista una relación entre intensidad lumínica y tiempo 
debido a que no encontraron relación entre la intensidad lumínica encontrada y el 
tiempo debido a que las lámparas no superaron las 170 horas de vida útil. 
Finalmente, se concuerda que el éxito de cualquier tratamiento restaurador 
polimerizable va a depender en su mayoría a la intensidad lumínica que presente 
la lámpara de fotocurado, sin dejar en cuenta que esta intensidad puede verse 
reducida según la distancia desde donde se emite la luz hasta la base del material 






















1. La intensidad lumínica de las lámparas de fotocurado LED en los consultorios 
odontológicos de la ciudad de Piura- Perú fue en promedio de 778,14 mW/cm2 
con una desviación estándar de 447,54. 
2. La frecuencia de intensidad lumínica de las lámparas de fotocurado LED en los 
consultorios odontológicos de la ciudad de Piura- Perú, fue la intensidad de 
categoría media con un porcentaje de 48,5 %. 
3. No existe correlación estadísticamente significativa (p>0,05) entre la Intensidad 





















VII. RECOMENDACIONES  
1. Se recomienda a la comunidad de odontología, que se debería usar una lámpara 
de fotocurado con una intensidad lumínica superior o igual al valor promedio 
encontrado en esta investigación.  
2. Se recomienda a los miembros de salud, controlar la potencia lumínica de las 
lámparas de fotocurado con los que trabajan los estudiantes y profesionales, si 
estos se encuentran por debajo de una categoría media o con valores inferiores a 
400 mW/cm2, no se deberá permitir su uso.  
3. Se recomienda a otros investigadores comparar la intensidad lumínica de las 
lámparas registradas en el informativo de compra con los registrados después de 
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Lumínica de las 
lámparas de 
fotocurado 
Cantidad de luz 
que emite la 
lámpara de 
fotocurado a 
través de su fibra 
óptica.2 
Medición de la 
intensidad de luz 
emitida por la 
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fotocurado a través 













































Tiempo de uso en 
horas.6,8  
Determinar las 
horas de uso 
basado en   tiempo 
de uso (en términos 
de años) X 52 
(número de 
semanas en un 
año) X número de 
días hábiles del 
consultorio en una 
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promedio 
procedimientos 
donde uso la 
lámpara durante el 
día X los segundos 
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promedio de la 



















INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Fuente: Elaboración propia 
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REGISTRO DE INTENSIDAD LUMÍNICA DE LÁMPARA DE FOTOCURADO LED 
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Toma 1 Toma 2 Toma 3 Se tomará la tercera 
medida con la 
finalidad de 
estandarizar la 

































      and between average measurements made on the same target.
Note: ICCs estimate correlations between individual measurements
  ICC=0.00: F(29.0, 29.0) = 861.79            Prob > F = 0.000
F test that
                                                              
               Average     .9986585       .9968176    .9993956
            Individual     .9973207       .9936555    .9987919
                                                              
               medidas          ICC       [95% Conf. Interval]
                                                              
Random effects: investigador     Number of raters  =         2




. icc medidas id investigador
 
ANEXO 4 







































































































































Figura 1: Equipo radiómetro Woodpecker® 
Figura 2: Modelo del radiómetro Woodpecker® 
Figura 3: Especificaciones del radiómetro 
Woodpecker® 






























Fig.5: Lámparas LED en mesa de trabajo 
Fig.6: Lámparas LED con baterías 
para el radiómetro para cada 
medición 





























Fig.8: Investigadora y 
especialista 
Fig.9: Investigadora 
Fig.10: lámparas LED 





























Fig. 11: Registro de intensidad lumínica en 
consultorio dental de Piura 
Fig. 12: Registro de intensidad lumínica en 




















P=0.00015< 0.05, no presenta una distribución normal 
 
TIEMPO EN USO 
 












INTENSIDAD~2           70    0.91410      5.287     3.621    0.00015
                                                                    
    Variable          Obs       W           V         z       Prob>z
                   Shapiro-Wilk W test for normal data
   TIEMPOUSO           70    0.67471     20.022     6.517    0.00000
                                                                    
    Variable          Obs       W           V         z       Prob>z
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